
Kalibrierung der
e4cc 10 sec. Stoppuhr

e4cc-Stoppuhr und eine genaue
digitale Stoppuhr zeitgleich starten

Beide Stoppuhren nach ca. 10 min.
zeitgleich stoppen und Abweichung

ablesen (hier +0,2 sec.)

e4cc-Stoppuhr umdrehen und mit
einem Uhrenmesser den Deckel

bei der Flachstelle öffnen 

Ansicht der geöffneten Uhr,
ganz unten befindet sich die

Kalibriermöglichkeit 

Minimalst den Zeiger in die richtige
Richtung schieben, in unserem

Beispiel Richtung - (minus)

Deckel wieder schließen und bei
Position eins beginnen, bis das
Ergebnis zufriedenstellend ist
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